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グミゼリーを用いた咀嚼能率検査
（有床義歯咀嚼機能検査，平成28年4月新設）

グミゼリーを咀嚼する 吐き出す
グルコース濃度を測定し
咀嚼能率を判定する

治療前 治療後✔咀嚼能力を数値化し治療前後で比較

✔歯科医師の処置決定における指標

✔円滑なインフォームドコンセントの形成

測定の準備

計量カップに水10 ml コップに濾過用メッシュをセットグミゼリー・グルコラム

センサーにチップをセット 濾液採取用ブラシ
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